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I , Bescinretbung 

1 . V e rwendun^azwecU 

Die 3ampllng-?weikanal-Einheit VV yo^ ist ein wee hsel barer 
Kinechub fur das llnke Elnschubfach dcr ,Grundgerate OG 2-50 
Univrrsaloszillograf und OG 2-51 Speichdroszi llograf , Er 

i 

diert zur Signs Ida rate Hung vdn pericdischen Sigf>alen in el- 
nsra diirch die Abtast-Einschube bestixtrjten Frequenzbereich 
naeh deal Abtastverfahren. 7ur Funktion d‘’K Gerstss 1st die 
Combination rait einem Sampling-Kippgenerator, z.B. KG 305 
Oder Nacbf<|igetype, iro rechten Einscbubfach erforderlich, 

2ur Anpsssung an das MgBproblem konnen sowohl niederohmlge 
Eingange (50 Ohm, AE 1 ) als auch hochohmige Tastkopfsonden 
(AE 2) ala Signaloufnah«er rrit angepaPtern 7ubehi;r benutzt 
warden. 

Der BetriebsarLenschnlter ge^tattet a.^wohl Ein- und Zwei- 
kanalbetrieb ais each xy-Darstellung, von Sinussignalen (Pha- 
senmessung) und :;lgebraische Addition belder Kingangssignale. 

Zur Obemahirie von Oszillograasmen aujf peripViere Gerate (z.B, 
Schrelber, AE- 'randler usw.) ist die- Signal j^.pannung liber Bueb.- 
sen entnehmbar. 

2, Auf bag ‘ 

Die Sampling-Z-veikai'ial-Einheit VV 505 erithalt die F'unktior;s- 
gruppen, die zur Verarbeitung der Abtastnroben zum Zweeke 
der Umwandlung in eiri Abbild dor f:inpangssi/;nr-!lform erfor- 
derlich Sind und die Aussteuerunjg der MeBplstten der 13 13 S 3 
im OG 2-30 bzw, des Y-Endverst? risers in OG 2-51 bewlrken, 

Irs Blockscha 1 tbl Id sind die Funkiicr^ihrruppen, die teilweise 
als wecbaelbar^ Einhelten Oder in Steckkartentechnik aufge- 
_baut Sind, in ihrem Zusommenwirken dirgestellt. Hieraus ist 
zu erkennen, daS in den Eingi\ngstei3en gleicbartige Schaltun- 
gen varliegen, -obei durch g-gensei t igen Au-'^tausch von Ei;i- 
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schUben und opelchf-rb-'-ju^^rut ijwi FiitiKtiQas[*dnp;t;l leic+iter 

- ■ i ^ 

liadert werden kopnen. 



U^e aechandsche d<'r fe'.jf:r‘:.ippen 

in de 5 
er.'i ich. 



da ZU- 

^ehorli^en Regl&r>7^ Fcnalt^r an der !^r-ritplal-te sind aaa den 
Dildern des;, ; (■’ 



'‘I i rkurig swe i ae 

Die W i rkung^sye i :■ e dvr ;n p 1 1 n g - 7. we i k^na 1 - Linhe a t ■ a t eht 

in engets Zuseiarenhang mit deV Funkiinn de4 rfampiing-Mpp|:e- 
>iarators KG 505. 

Von den erf orderl i c ; en a so 'ntf link ti oner. .i ! p , . p tz: a, * vr-- r' i.-drens 

wurde dcr TeJl i» Y-Einpchub{ konzentriert, ' dor fUr die Auf-o 

bereitung d«r Abtastproben zur Gewinmmg der Bi idfunktion ar- 

1 

f orderl Ich Die Steuerung der Abtastunj| und damit die Va- 

r inn ten hinslcktlich getrlggerter Steuerung ( sequent ielle 
Technik), vrrzogerte Abtastuag, vorlaufverzbgerte Abtastung 
(random Techfcik), Echtzeit-Abtastung (realtime Technik) aowie 
spezieller Epweiterungsmogli^bkeiten flir eii^alige Abtastung 
(sample and hold), Mittelwertabildung (averager, box car inte- 
grator) , Spoktrumsanalyse , Kdrrelationsmefitechnik usw, sind 
iffl X-Einschub enthalten und warden dort erlSutert. 



iebungsplatte 

Auf der Giebungsplatte werden die Metzveraorgjmgen nechgesiebt, 
Weiterhin sind auf dleser Baugruppe achaltrelbl-# mitergebracbt, 
die bei ixhtzeitbetrieb die 'v%ischaltung der Aiasgange der Ab- 
tast-KinschUbe durch Kontaktsteuerungen von dlesen selbst be- 
virken. Kin weiteres Relais wird vom Betriebsartenscbalter 
3 3 , Stellung FI des Sampling-lKippgenerators KG; 305 gesteuert, 
es bewirkt die Unterbrechung der Steuerung des Abtastgenera- 
tora vom Komparator des KG 30 p imd schaltet auf die in der 
Baugruppe be find Hebe a stabile Multivibra torsc'qaltung urn, die 
aigenerregt fiit etwa 50 ki’z d^n Abtastgenerator, steurrt. 
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toiler ;inge5^ t.euert unci d=iR retcilte der Vcrvers t,arker- 

schaltung .ieh Abtast-Einschub ruckgefuhrt. i::in Ic.instellregler 
R 14 gestattet fur den Gesamtabgleich die Einstellung des 
Verstarkungsgrades , der in die Abtastoptimierung elngeht und 
damit 2 utr Abgieich des Abtastw5 rkungsgrades benutzt warden 
k^nn, 

Der 'Jntersch.1 ed zwlschen den Abtast-ninschiiben a:-: 1 und An 2 
besteht im verwendeten Eingangc^widerstand , AD 1 h t eine 
50-0hm-BNC-Eingangsbuchse , und im Innern ist ein Triggers b- 
zweig eingebaut, der vom Dingungssignal eiricn Toil sbzweigt 
und Ober Kabel und l inachubsteckverblndungen in die Trigger- 
schaltung des KD 305 liefert. Der Abtas t-Dinschub AH 2 be- 
wirkt einen Eingangswiderstand von 100 kOhra i! « 1,8 pi\ wobel 
die Abtastschaltung in einer Uber ein 1 m-Kabel mit’dem Ein- 
scbub AE 2 verbundenen TastkopfhUlse untergobracht 1st, 

3.4. '.g 'Uu. i;. :iteiler 

Die 'pannunt'stellung flir den Eingangs- und RLic kf uhr spa nnun ga- 
te Her '.vird in fe?^ten Kon^b.! na ti onen durchgeflihrt . i)a die Ge- 
sa.Ttvers tarkiong bezogen auf das Eingungssignal viber Abtastung, 
Vorverstarkung, Teilung, onelcherung und Ruckfuhrung unabhiingig 
vom Y-Ablenkfaktor sein soil, muB eine gegensinnige Umschal- 
tung beider Teller erfolgen. i)ie Speicherta stung und RUck- 
fUhrung fijhrt zu einer t be^lugerung der zeitlichen VorgHnge, 
no daD die RUckfUhrung dynamlsch wirkt und zusdtzlich eine 
Anpassung des Innen‘‘*^^iderstandes bei konstanter Kreisvorst^r- 
kung erforderlich macht. 2ur V-l.ageverschiebung des Bildes 
wird KusStzlich Ober Grob- und Feinregler eine Gleichapan- 
nungskomponente a Is Oi'fset-Dpanmmg am Ruckfiihr teller einge- 
geben, 

5.5. Speichrn-:;cir.lter 

Die [.ffnung des Y-Speicbers zur Aufiiahme neuer Eingangsi- igna] e 
r:ul3 Muf eine 2eit begrenzt worden, die in der GroBenordnung 
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‘ J" j'”r’uls i'EX ii. ■.^ '] 0 ; - b i ^ f- 

riCf .1 p- ;-!us, (i\f : as t i r;]’U ; o<v • ::ie .j'idGa 

peicd^rsc tan^f^n liefer^ ^.nd ein dt.eu*?r? \.ru'i\ an di<^ dan- 
ke3 steuersxufc* ab<cibt, .lie den tlberaar asvaraor.g aif- b •. t ;art 
in ate’l*a-.>r 7’Vf i Ki>n.ul betri*r a die i-mscaal Un,:: c- 1 ektr'n’i- 

sol .fe.-; aciial tCx^'a c-u:-, I .? t . 



I 

i 'i.o. .-riei cVior 



.•»rr ’peich'T hr.t die .iuf^a-bc , die vnr Ahtii.st 
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Ahtsst- l’:sc'u:h rci Le- 
nes /• na 1 c, 6;.'; i ch- r vnr- 



otauh ; i ‘ on . , ..r 
.::ur Adtast-; ptimjerunr' 



i .::ur 



I’vi.- If*’*. 1 - in zur i: .ohstcr; dintast.ai^ lOotauh ; i ‘ on . -.-.r .ncfeu 
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s t roiii k ■'■.rr. ■ e r; ' i t- r t. wt- rd c n . 



’ n;i V'-rn tl’ rker 



n dts Indversf rkors M’tr.ait die- -’-epent krstu’e' 



d" r bei aen K 


a 


; g . die in 


tt'.io e.inr(el 


V,r. 


r sir'd, Tm 


den dtrrmei.n 


s.po 


! soaat'stein 


AdditicrsH-» 


i i 


eg rirbeicen 


s land . : i e A 


f • 


r nr KG par nur 


< re , uG;7-r.,: 


sne 


‘ ' r c ial V in 


k’lngGgrad je 


!■■■ 


cb .in.'jit? 


Aelairschal i 


nil. , 


' !!'.r^iGC;.al t 



rad arid i-. r . 



ic !.=;■; “1 tip re ■-;pcr"t , in der 
•a, aon 1 ''ichen -rhe i :g .vi i(-r- 
i ' n rker .nf das t 1 r! 

■ohn-i;--, -bei 'i'-'r V-rc'' -- 
h; ( a»:. r -1 i'' dnreb oine 





Benenruing 

' 'arp] 1 ng- ‘vei k'.;in : - linoo ; t 


1 




b<g.-:r.: if-ilfb/AM, 


VP P - 

Nr. Nr ' ‘ " 



OUfMVnitrtagQ ($i ante' £igir.lum. 
no^roocH, V$rvt*lf6itigaiig ed«r 
Mititiiung an Drilte wird ¥«rfotgt. 









kostenloser Download von www.raupenhaus.de 



I 



10 - 



II, Technlsche Kennwerte 

31 e » «« 3 ; 7 = St ^ 

1 , AugfUhrunj^ 

Zweik^nalverfltarker mi t cji^nalaurbereitung n^sch dem Abtastver- 
fahrer.. Dl« Bandbreite und liinrangsimpedanz werden durch die 
elngesctzten Abtast-Einschube oder externe Sampler bestimnt. 
Die Zweikanal-Einbeit 1st nur fur den Betrieb im linken Lln- 
schubfach der Grundger&te OG 2-30 und OG 2-31 ausgelegt, 

2 . Betrlebsarten 



2.1, Tolar i t'it beider Kandle 
getrennt einsif? llbar 

2.2. Kar.alumscbalter 

* Sprnn u nrate i lung (intern) 

Te i ItJngsf eh3 er : 
Feinregelang: 

Anderun/':sberoich : 

4, Rauschglatturig 



Kanal I 

Kanal I + Kanal II 

( algebra ische Addition) 
Kanal I u, Kanal il 
( Chopper betrieb) 

Kanal II horizontal, Kanal I 
vertikal (KY-Dar» teilung) 
Kanal II 

1 mV/cm bis 200 mV /cm in Stn- 
fen (Schalter gezogen), da von 
1 .mV/ cm und 2 mV/cra gegldttor. 



Raststellung (.^chalter gedruckt, 
rote Lampe leuchtet auf) 

e twa Ci^k bis 2,3 fa ch 
etwa 3 : 1 

unter Beechtung der Bandbreitsn- 
beeinflitsaung and Sinwirkunz 
durch die Betriebsartengchnlt 
der Saxpling-Cei tbas is ( Treppen- 
zahl, Zeitablenkfaktcren , Deh- 
nung) 



3, Gtrahllageverscbiebung als Of fset-Spannung an dor Ab- 

tastschaltunr ^virkend uber Grob- 
und Feinregler 







Bsnennuitg „ ,, i ^ 

oampling-Z-Wf-^i kanal- I'd nhei t 
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7.6.2, 


Vorsteckkondenaator ZVC 310 


O.OI^uF 


7.6.3. 


Voratackteiler ZVT 305 


250 Ohm, 9 t 1 


7.6.^i. 


Yorsteokteiler ZVT 310 


500 Obrn, 10 : '1 


7.6.5, 


Vorsteckteiler 2VT 3?0 . 


1000 Ohm, 20 : 1 


7,6.0, 


Vors teckte i.ier ZVT 350 


2500 Ohm, 50 t 1 


7.6.7, 


Vorsteckteiler ZVT 3100 


5000 Ohm, 100 : 1 


7.6,8. 


Vorstecka'i^^rter ZVA 50 mit 
Oonde, ’ ■ e, Steckerstift., 

telstei;'- ‘ :^cr, Haken, Buchse 




7.6.9. 


Masseschelie 




7.6.10. 


UbergangsstUck ZIT3 50 






Flir ZubehSr 11,7.6,1. bis XI, 7, 6. 7 


. und 11.7.6.10. keine 




Elnschrankung aer Bandbreite, zusfe 


tzliches UbprschwlngsTi 




^ J * 

FUr Zubeh6r 11.7.6.6. .rid 11.7.6.9 


, keine definierten An 




gaben, da voa speziellen MeSbedingtmgen aWifingig. 


8. 


Spezielle Kennwerte bel He- 
trleb Vi It Abtast-Einschub 
.6E 2 




8.1 . 


Eingangs tmpedanz 
( zul. Elngangsspannung + 1 V 
zul, Slcherheits- 
spannung + 5 v) 


lUO kOhm //< 2 pF 
typ. 1 ,8 pF 


8.2. 


EJandbrelte 


2 600 mz 
typ, 300 MHz 


8.?. 


Anstiegi-:zel t 


^ 0,55 ns 


3.^^. 


U b p r s c h w i r g e n 


* Q % 


9.5. 


6i genrfiuscher. 


L’ 5 3 ffiV fUr 60 di 

S3 






Abtastpunkte 


8.6, 


Knnnwerte tnit Zubehor 





8 . 6 . 1 . Vors tecKentkopplungst' i 



Banummig 



Sampling-Zweikanal-Einheit. 



VV 305 
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8.6. ?, Vcrstecl^kor:de^sato^ ZYC 503 
a. 6, 3. Vorstecktener ZVT 310.1 

8.6. ^, AbschluBwiderstand ZAV^ 450 

• s 

; .6,5, Yorstecksiabglied :JVS 30 

e,6,6. UbergangsstUck ZUO 32 

8,6,7. Vorsteckadapter ZVA 31 inlt 
Sonde, Spitze, Steckersti ft , 
kel stenstecker , liaken, Buchse 

8.6. h. ■■'.asseschelle , vollst. 



3 nF/100 V 

1 MOhffl, 10 : 1 
50 Ohffl, 0,125 



Pur Zutelior 11,8.6.1. wir'^J dir -lui 3C)0 ^.Hz 

reduziert, 

FUr Zubehdr 11,8,6,2. und 11.8.6.3. 1st ein zuaatzljches 
Oberschwingen von » 5 zulSsr^lg. 

9 , Al 1 gene j ne Kennwgrte 

9.1. Klimatischft Bedingurigen 

9.1.1. Betriebabedingungen 

/.usfuhrungsklan nach 

rOL 9200 T in 

Un;ge bungs .-.■r::ratur- 

b^reich ' +5 C bis *40 



9.1.2. Lagor-' -rf:- and Tranaportbe- 
din/, . in Origlnalver- 
pack**: 

Uinge bung '^■tempera tur- 

bereich -25 C bis +59 0 

rUndestzul-' S3 j ger Wasser- 

daapfdi'uck fur die Dauer 

vcn max. 21 Tagen 35 Torr 



s ' f 

i * ! 



9.2 . Meck.ani scbe Festlgkeit 

9 . 3 . ''^triebsiisurr 

5 . 3 . 1 . EinlHi.fzeit 



StoBfestigkeit 12 g nach 
TCI, 14283 fUr KeBgerrite 
der Oruppe 1 

filr B Std.-Betrieb zuge- 
lassen 

15 min 



... 

“-.i ' 

' » X 
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9 . 4 . 


Abm«ssungen 






Breite 


115 


njin 










ilcha 


220 


)sm 










Tiefe 


325 


mm 


‘ 9 . 5 . 


r^fisse 






2,95 kg 






10 . 


ZubehtJr 












10 . 1 . 


VV 50 ^, Ver'packurg 






1 52700 






11 . 


ZnaatZ l«l Bedarf 














Abtast-Eiaachub 


AE 1 




1 52 S 40 








’/orsteckteilerscrtifeent 
{ Abtaatzubehbr 50 0 ^) 




151175 








Tastspltze 


ZTS 


350 

0 


1 51121 








Vo-rsteckkcndensator ' 


ZVC 


310 


151036 








Vorsteektailer 


ZVT 


305 


151156 








Vorsteckteiler 

i 


ZVT 


310 


'51157 








VorstGckteiler 


ZVT 


32 a 


151158 








Vorateckteiler . ^ 

1 


2 VT 


350 


151159 
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regler (7) " gezogen {rote Anzeigelampe (8) r.us), der 

Betrlebsnrtcnschalter (k) in -Stellung ”1/11" und die Ciroblage- 
regler (3) " ^ ” (groSar Knopf) in Wittelstellung eingestellt. 

Der r.w 305 wird In der Betriebsart Triggerbetra eb "T" mit dem 
TriggerettipfindlichkGitsregler R 11 Rechtsanscnlag zur Auslb- 
sung gebracht, ZeltmaBatab 100 na/ctn, Dehnung x1 , mlttlere 
Treppenzahl 100/cr^. 1 kHz » 1 ms, 0,5 7, sofern AE 2 benutzt 



wird. 



Hs encGteht hie roe i eine unsynchronisierte Hchtzei tabtast.ung 
der '^^anderwelle , wobei die Konturen (Dachlinie) eine dern Ab- 
lerikfaKtor entsprechende Ausachreibnng ergibt, Sind die Ober* 
gdnge verrundet, so liegt eir.e Abtastunteroptlaierung vor, 
schwingt die Flanke Ober, so ist der Optimierungsregler (9) 
ft tf nach rechts zu drehen {siehe Hild 1 in IV, Bildteilj. 
Bei Verwendung des 50 Cba-Einganges AE 1 (11 ) 1st eine exekte 
Kontrolle nur mlt extemen Oeneratoren und Eichteilern adg- 
Lich, Zur Ori tntienang karm Jedoch ebenfalla die 1 kHz-Eith- 
spannung heranoe; ogen werden. Die Aualenkung bei unmittel- 
barem Anschlufi 'W = 10 V soU bei 20 mV/cm 5,9 cm betpagen, 

Wegen der Gefabr von 'Jberlastilhgen d^ s Eingargswiderstandes 
und Uberateuerung der Eingangsschaltung ist das immit tel bare 
Anlegen von MeBspannungen ohne extern e Opanr.ungsteilxing von 
V in; O.^nerbetric-b bzw. > 5 V Kur-zzeitig zu verraeiden. 

So 11 ten die Auslenkungen merklich void Sollwert abweichen, so 
Sind Ubcrprhfungen bzw, Macbgleich erforderlicb, Hierbei wird 
mit R 27 zwpigSngig von der Frontplatte der Ablet ;kfak tor fUr 
beide handle I + II gemeinsani korrigiert, Helcht die Verstiirkung 
noch nicht aua, so kann an den ShdverstMrkern im Grundgerdit 
beira OG 2-30 mit R 7 I 6 und beim tXJ 2-31 aiit R 71 3 eine wei- 
tere Eins tel lung vorgenommen werden. Bei abweichenden Ablenk- 
faktoren der einzelnen Kanale untereinander kann die Korrek- 
tur der Einzeleblenkfaktoren mit R 701 und R 761 durchgefUhrt 



werden. 
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'* Vahl der Btetrlebsarten 

Die Betriebsarten konnen vcfn belden WechselelnschUben (VV 505 
und KO 305 ) beeinfluSt werden. In Y-Einschub ist der Betrlebs- 
srtenschalter f\ir die Uaschaltung der belden AbtastkanSle 

I und II ujitergebracnt . Er gestattet die Wahl je einos eln- 
zelnen Abtastkanals, die Daretellung beider Kanale gleich- 
zeitig ffiit her&hgeietzter Punktedichte, die Uoschaltung vom 
Kanal II in die Horizontale unter gleichzeitiger Abschaltung 
dea Zeitmaflstabes im X-£insciiub zum Phasenvergleich. und die 
Addition bzv, Subtraktlcm beider Ab'teatKanble In einer alge- 
braischen Addltlorisschaltung, 

Hiorbei sind foljTende l^inweise zu beachteri : 

Fur X-Y-i-arritel j ung erfolgt die Abtastung nur dann synchron, 
wenn das Bignal auch-die Triggerachaltung versorgt, Zb ist 
also extern Oder tiber AZ 1 Kanal 1 intern zuniichst die 7eit- 
ablenkung stebil zu synctironisleren (Stellung Zweikanalbe- 
trieb) und in ifFitti erer Au' schreibung von 2 bis 5 cm das 
Signal sbzubilden und dann erst in XY-Betrl«b (I t ^ II * ) 
umzuschalten . Bei Phasenmessungen wird als Zubehbr^ fUr die 
Oszi llografenrdhre eine speziell geeichte Rasterplatte ge- 
liefert, welche anstelle des cm- Rasters eingesetzt warden 
!'ann . 

KUr die ■ I ticn beider KanSle 1st ebenfalls in Einkanal- 
oder Zwei ilbetrieb zundchst eine aiittlere Ausschreibung 
beider Rignale vorzunehmen und danach in Addltionsstellimg 
umzuschalten, Obwohl die VerstSrker je r:ach Ko’i^bination ait 
den einzelnen Zeitberelcher vmd der Dehnung in X-Richtung 
eine Phr rsteuerung von 5 bis 20fach zulassen xind damlt zu 
groHen ^ruswertbaren Araplitudendehn ungen (bei geeigneter Zelt- 
detmung ZOOfach) fUhren, erfolgt bei opannungsaussteuerungen 
von ? 2 X Rildschina eine elnseitlge Oder beidseitige Be- 
grenziHig, so daS Addltlonasignale au8erb‘alb des Ausschreib- 
bereiches zu fehlerhaften Addltlonen fUhren. Zu Hhnllchen 
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ner d‘vr Baueinhel ten , ds rtiirqh Bef^renzun^^s'-f fekte 

interne Uberstei-ierungen at>f;efengen werde'n. Von der Richtig- 
keit der Dsrstellung bel Uoheren Ober*;tduerungs.faktoren mufl 
der Anwender ,slch selbst liberzeu^jen , da der zulassige Wert 
v6n ='Verschiedenen Faktoren, vor aXIem von der tt! Zusanimenhang 
mlt^der Sij'nalfopo gewdhiten ?.eitdehjiung^ abhHngt* so wird 
z.Ii* mil ^i'achsender Zc. itdehnurig dtr ubersteuernde Spann uags- 
anteil tmicer inehr aus dea Blld- und damit Abtastbereich her- 
ausgeschoben, so da6 u.U, auch 200fache Ubersteuerung noch - 
zu richtiger Auswr-rtung fiJhren kann unter EertickMchtigung 
susrE.ir*'-erider I'x;nktedichte tXirch sehrlttwoise Steigerung der 
y-Ablenkempfindllcbkeit unter gleichzei tiger Beobachtung der 
proportional^n BildvergroSerung des betrachteten Signaiteil- 
beredches ermlttalt man demzufolge den Einsatzpunkt von UgnalV 
verzerrungen. Steigerung der Fmpfindllchkeit bei tJber- 
steuerung beider KanJilo ist nloht zu empfehl^n^ and vor ftllera 
in Additionssteilung grundoatzlich zu vermeiden. 

Die Benutzung de£^ Feinroglera (7) f'-tr 4en Affiplitudea- 

maSstab ist nur 1^ ungeeichten Detrieb mcgllcH und damit fUr 
gena se Arnplitudefibestimmungen ?u vermeiden. Die jMaBstabsande- 
rung liegt bei etWa 0,4 b,ls 2,5fach. Sle^ 1st aber ftir bestimm- i 
te r4l;itive Amplltudenmessungen unter Benutzung C.^r 
und ‘:*0 gepunkteten XeBlinien des MeSrasters, z.d, fUr An- 
stie^szett- und Bbeitenmessungen bei Impulsf orsalgen Vorgangen,' 
besoriders zu empfehlen. ' 

5 » Bins lie Hung des A|?tastoptiiaiepunfisreglers (9) ” '* 

Ceierw hierzu Bild 2 in IV, Blldteil) i 

Bedir^t durcb die , Rauscheigen achat ten der El n gangs acaaltung 
und die Eigenachaften des ROckdruhrcibtastvertPhrenk ist das 
BlldailgEial mit eitter teiiweise; stdrenden RauscVia»plitude Uber- 
lageritp die durch ^ Einstellung des Rucktdhrverhaltmsses be- - 
einflUSt warden kann. 

k ! 
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■ ie : '.i, : I boei'tlu'H , txlich 

‘li', 'li ■ 1 un;^ -'U'-C'i V(^: rr-.:nd;uru^ Jcr ’.i 

d-'T;: t "'i-r i . srycrr f- kt ir.t •■ieC''rj- v :p; .r^ev* ;hi- 

■ e:‘. i * ‘ . (; InsC' " i ei^l 3 cV- d^ r .'.f'i : dehr-.n^ o . . ^ von dor 

einre • i-e A ler. f nnKt.ed’ ■ b.to ••‘bhi'n-i. . ’.ur .it.'O- it ran?^ der darid- 
hreixe tci oi cr or- ' tl - .-n.^x i •"oitr '=jo'.c ;rodu;-'ior’;ir;-^ 1st fol- 
‘ie;den;: 't:!, v .vn : 



-otrs toilon. V n -e-r 

r'r;rch dor: ond der ; -..bl eo!; *'a k t-: oo d,:r- 

"toi!!;’', d::k z-.-jiBC': v: -leT) •' rpl iT'ifu.n'V' rler. i:u bc-^'nr r-; 

•vjfi ut,„ 7 1 '..on bs t ; ot 3 o ; OG .o: Ti: ^ icoo iff. r‘- z beo:,.i-". ' 
diercr; "al] -'Lra cier ,\:. etne sc- icnalo 

pcL::ni:n.:3funktion 7jr:ord;rt i.;nd damit 'b;.; ; .1 :i3ci;v»1 arv' -er 
dr rbckf unran^: r;i;ioctzt. lured ai: • t-r ■^rudor, ' bt — l- 

punk le orxe’-:.i. :,m\ die lli ir-teilnr r des ' -p f- Ini ; -run'rsrirr do? . 
re of oktive /t-irnrr' jrir 1 r- d-r : dro ee ; i ..;r ~ • ^ (u^the Hild 2' 

In iv. ; k- or darco aradnvir;/^ d»^r aor en i ’lnate- 

‘ilcdes redurzort, w rden. dts ktw5r‘-on 3- w -Ml dio Insten- 
nrv t;e das > i tr-- ea d-- ' :r,<^ do-r ^elrnonr i, ''o 1 1- -ads t--- b vorkiir- 

zoT) uzw. t’nan;', v/onn 3rr->v;‘il, or' ■ r-t.: .• sis i ' ch br I'unkt.e- 
ciicnte srUb.-t. 



'■■ as It i 3 T;nf’; von 

:ie .10 5. ;.o.’ Ivin-^ ftfojrt noch |■'■ee i ; nt ter -\3.bilcir;-' ■■'t r.'. 

bis 1' ■cb'*’) n, rvei ,' c^r . „tl ■ ,i ! tunr dri • utd-: .td i . ' >.t 

: rz'x;rt. r.'.''''' di' -a-pl i ttjdf- b'^-3 .' i ; rnsls * : -c: ba.rrchurp 

vor 'pt 1;u?. trungKW.- rt. be i -be beoopt. ; n ■ -aird d'o .fi!ip.l lade 
‘"it v r ■ rd:- i ''r !'’'rr't> dichre •■b'nl:!!. ' riop r. dici.li <;r ^b- 

r 3 o . 1 . c r. 1 rt r; e rr -a-1 c’l i. , -'.in be . t 'urcl‘;fich- 3 ttr. d<-r 

run'-ledich’C oel-.t ’h rkilebr' -liiir d , ru ie-ionveich-’n/; no':, auf- 
1 nil, t . 
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